H 2 O + H + + 2e → H 2 + OH - M 3+ + 3OH -→ M(OH) 3 avec M = Am,
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  Comparaison des spectres α du 239 Pu et du 244 Cm obtenus avec un détecteur de type BNCD/Si-PIN électrochimiquement assisté en l'absence et en présence de fer à la concentration de 8 • 10 -5 M
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immédiate est une procédure rapide et efficace L'optimisation des conditions de dépôt des actinides sur la fenêtre d'entrée du détecteur sera étudiée dans le cadre du projet CSOSG franco-allemand Le système développé dans le cadre d'ActiFind sera potentiellemnt industrialisable sous la forme d'un système portable de terrain permettant d'obtenir des données d'identification des émetteurs alpha dans les situations d'urgence.
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